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Разработанная программа написана в инст­
рументальной среде Borland Delphi 5 под опера­
ционную систему Windows и предназначена для 
обработки спектра и вывода информации по па­
раметрам пиков, калибровки шкалы масс и для 
отображения дефектов массы углеводородов и 
фторуглеродов. Программа имеет удобный интер­
фейс и отображает исходный и обработанный 
масс-спектр (рис. 1).
Масс-спектр поступает на обработку в виде 
текстового файла из двух столбцов: первый -  мас­
са в атомных единицах массы (а.е.м.) и второй -  
интенсивность ионного тока, ион/с.
Суть обработки состоит в разбиении всего 
масс-спектра на зоны пиков и обработки каждо­
го пика путем аппроксимации его функцией Гк- 
усса по методу наименьших квадратов (МНК). 
МНК реализован по способу определителей (1,
С.258] с последовательным приближением пара­
метров к минимуму суммы квадратов отклоне­
ний. Функция Ihycca выбрана в следующем виде:
- (l,6 6 5 1 R - (-& -1 І)
/(М )= А  + В е ' 17Г II , (1)
где f -  интенсивность ионного тока, ион/с; М -  
массовая координата спектра. а.е.м.; А -  фон в 
месте расположения пика, ион/с; В -  высота 
пика, отсчитанная от уровня фона, ион/с; М„ -  
положение центра пика, а.е.м.: R -безразмерный 
параметр, определяющий форму пика и равный 
отношению Mq к ширине пика на половине вы­
соты.
Один пик (-100 точек) аппроксимируется фун­
кцией Гаусса в среднем в течение 30 мс (на ПК с 
частотой 700 МГЦ). Зона пика имеет левую гра­
ницу. максимальное значение (после многократ­
ных усреднений оно уменьшается) и правую гра­
ницу (отмечены точками на рис. 2).
Рис.2. Пик и его зона
Определение зон пиков выполняется в две ста­
дии (последовательность которых названа пред­
варительной обработкой): многократное усредне­
ние спектра и замена линиями возрастающих и 
убывающих участков. Последующая (последняя) 
обработка состоит из трех стадий: отсеивание зон 
пиков, чьи высоты меньше первого непомехового 
пика (выбираемого пользователем), замена лини­
ями зон помеховых пиков и раздельная обработ­
ка каждого пика в пределах его зоны.
В программе существует 9 вкладок: “Спектр", 
“Информация”, “Тестирование", “Калибровочные
массы", “Калибровочная кривая", “Теория СН”, 
“Теория CF", “Настройка" и “Отдельный пик”.
На вкладке “Спектр” (Рис. 1) отображается гра­
фик масс-спектра. Имеется возможность пере­
движения и увеличения отдельного участка спек­
тра. На вкладке “Информация” (рис.З) в виде таб­
лицы располагается информация, полученная 
после полной обработки масс-спектра, со значе­
ниями следующих параметров для каждого пика:
- М -  массовое число ионов вещества;
- Масса -  точная масса ионов вещества (поло­
жение центра пика), в а.е.м.;
- Ошибка -  среднеквадратичное отклонение 
массы.
- Me -  дефект массы (разность массы и массо­
вого числа), в mmu (тысячная доля а.е.м.).
- DMe -  разность между текущим и предыду­
щим Me. в mmu.
- R - безразмерный параметр, определяющий 
форму пика.
- dR - среднеквадратичное отклонение пара­
метра R.
- Высота -  высота пика, отсчитанная от уров­
ня фона, ион/с.
- Std Err -  стандартное отклонение МНК для 
данного пика, деленное на высоту пика (относи­
тельное стандартное отклонение).
- Iter- количество итераций, осуществленных 
МНК для данного пика.
- Sum -  сумма квадратов отклонений точек от 
аппроксимирующей кривой.
- Kol -  количество точек для данного пика.
Программа позволяет сохранить данную таб­
лицу в HTML-формате.
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Рис.З. Вкладка ‘Информация’
На вкладке 'Тестирование” размещена общая 
информация по обработке: количество обработан­
ных пиков в данном спектре, количество про­
блемных пиков, которые не были обработаны 
вследствие того, что во время работы МНК пара­
метры вышли за допустимый диапазон и приня­
ли нереальные значения (это может произойти, 
если высота пика близка к амплитуде флуктуа­
ций, или если пик является частью двойного
пика), время вычислений, потраченное на обра­
ботку всего спектра, параметры проблемных пи­
ков, параметры всех зон пиков.
На вкладке “Калибровочные массы” (рис.4) 
пользователь может задать калибровочные (ре­
перные) массы. Калибровка спектра делается для 
того, чтобы учесть изменение магнитного поля, 
которое имело место при регистрации спектра.
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Рис.4. Вкладка ‘Калибровочные массы’
Те массы, которые пользователь выберет в ка­
честве калибровочных из списка “Все массы“, 
заносятся в левую часть списка “Калибровочные 
массы" по возрастанию величины масс.
В группе “Ввод вручную" пользователь наби­
рает или выбирает из списка стандартных ис­
тинное, по его мнению, значение для массы, от­
меченной в списке калибровочных масс, и вво­
дит его в последний столбец списка “Калибровоч­
ные массы”. После того, как пользователь ввел 
калибровочные массы, он должен нажать на 
кнопку “Создать кривую”, при этом будет созда­
на калибровочная кривая, которая отображает­
ся на вкладке “Калибровочная кривая".
На вкладке “Теория СН" (рис.5) отображаются 
дефекты масс для углеводородов в виде теорети­
ческой и практической кривой.
Рис.5. Вкладка "Теория СН"
Теоретическая кривая имеет форму “пилы", 
верхние точки которой соответствуют молекуляр­
ным углеводородам Между молекуляр­
ными углеводородами идут углеводороды с соот­
ветствующим количеством отщепленных атомов 
водорода. На вкладке “Теория CF" аналогично 
вкладке “Теория СН" отображаются отклонения 
от массового числа для масс фторуглеродов.
На вкладке “Настройка" можно произвести 
предварительную и последнюю обработки. Для 
проведения предварительной обработки необхо­
димо задать значения KolUsred и КгіѵоМп в соот­
ветствующих полях ввода (KolUsred -  количество 
усреднений спектра, КгіѵоМп -  множитель, кото­
рый указывает во сколько раз одна из сторон 
зоны пика должна быть больше другой, чтобы 
идентифицировать эту зону как часть непомехо- 
вого пика).
Вкладка “Отдельный пик” сделана для воз­
можности обработки отдельного пика и получе­
ния информации о параметрах для каждой ите­
рации МНК с целью сравнения этой информации 
с информацией, вы даваем ой программой
TableCurve 2D Windows ѵ.2.01 (AISN Software), ко­
торая позволяет аппроксимировать один отдель­
ный пик функцией, задаваемой пользователем.
В программе имеется возможность сохранить 
изображение калибровочной кривой, графиков с 
вкладок “Теория СН” и “Теория CF” в файле фор­
мата BMP возможность просмотра графиков всех 
стадий обработки.
На масс-спектрометре МИ-1201 ATM в режиме 
счета ионов был снят и обработан спектр оста­
точных углеводородов в диапазоне 300-400 а.е.м. 
Установлено, что фон спектра имеет периодич­
ность 14 а.е.м. Следует заметить, что “пила” угле­
водородов тоже имеет периодичность 14 (масса 
СН2 равна 14 а.е.м.) и высоты пиков имеют такую 
же периодичность. В программе в качестве апп­
роксимирующей функции для пика спектра, как 
изложено выше, взята функция ГЦусса. При рас­
смотрении же фона был сделан вывод, что форма 
пика не является гауссовской и по краям пик спа­
дает с меньшей крутизной (почти линейно).
В Интернете была найдена зарубежная про­
грамма IsoPro 3.0 (размещается на странице
http://members.aol.com/msmssoft) фирмы MS/ 
MS Software. Она служит для отображения и рас­
чёта интенсивностей пиков веществ с тяжелыми 
изотопами, имеющих заданный атомный состав. 
Расчеты показали, что у пика Лоренца фон по 
краям уменьшается медленно. Ткким образом, 
возможно, что в спектре углеводородов пики яв­
ляются пиками Лоренца. Формулы пиков даны в 
[2, с.82]. В этих формулах учтен угловой разброс 
ионов. Дополнительное влияние на форму пика 
оказывает объемный заряд (2, с.46].
Бели в спектре присутствуют углеводороды 
и фторуглероды, то из-за близости масс их пики 
частично накладываются друг на друга. Было 
проверено, что при обработке, которая реализо­
вана в программе, рассчитанное положение цен­
тра каждого пика в двойном пике отличается от 
положения центра каждого пика при обработке 
двойного пика по формуле двух пиков на 10-20 
mmu. Это вызвано тем, что каждый пик своим 
спадом влияет на другой, из-за чего на результи­
рующем спектре их центры расположены ближе 
друг к другу, чем на самом деле. Поэтому коррек­
тнее обрабатывать двойной пик по формуле двух 
пиков (обозначения аналогичны приведенной 
выше функции ГЬусса):
Определение наличия одного пика или двух и 
обработка спектра по соответствующим форму­
лам является перспективой дальнейших разра­
боток.
Дополнительно был обработан спектр в диа­
пазоне масс 12-37 а.е.м. и для каждого пика был 
определен соответствующий ему состав ионов (в 
том числе были обнаружены ионы HgO. UO). Ткк- 
же был обработан спектр углеводородов и спектр, 
содержащий углеводороды и фторуглероды. Рас­
пределение углеводородов хорошо совпало с тео­
ретическим.
Распределение же фторуглеродов показало, 
что массы пиков больше теоретических, из чего 
были сделан вывод: либо из-за обработки двой­
ного пика не по формуле двух пиков центры пи­
ков фторуглеродов и углеводородов сближаются, 
либо во фторугперодах вместо некоторых атомов 
фтора присутствуют атомы водорода.
Результаты тестирования и результаты обра­
ботки масс-спектров показали, что использова­
ние программы ускоряет расшифровку масс- 
спектров. Перспективы продолжения данной ра­
боты заключаются в реализации возможности 
аппроксимации двойных пиков по формуле двух 
пиков, устранении ошибок, которые возникают 
при обработке отдельных линий и спектров с ма­
лым отношением сигнал-шум, автоматизации 
расшифровки спектров, рассмотрении аппрокси­
мации пиков функцией Лоренца, учете веса для 
отдельных точек экспериментального пика, улуч­
шении алгоритмов обработки, оптимизации вы­
числений, применении технологии нейронных 
сетей.
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PROGRAM FOR PROCESSING OF MASS-SPECTRUM
A.A.Solomein, B.A.Kalinin, L.M.Aleksandrov
A program for processing o f mass-spectrum, representation o f information about parameters o f 
peaks, for calibration ofmass-scale and for representation o f mass-defects o f hydrocarbon and fluorine- 
carbons has been developed. Algorithm o f processing and interface o f program was viewed.
